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Представлено огляд сучасних систем діагностики онкологічних захворювань молочної залози (М3) на 
основі термографії. Розглянуто особливості функціонування термографа, вирішено задачу розробки 
структури та принципу роботи інформаційної технології діагностики онкологічних захворювань МЗ3 
жінок на засадах нечіткої логіки. Сформовано алгоритми взаємодії програмних модулів 
інформаційної технології та їх функціонування під час аналізу характеристик термограм. 
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Постановка проблеми 


У даний час онкологічні захворювання молочної залози (М3) є одним з 
найбільш небезпечних захворювань по показниках смертності в Україні та світі, 
тому проблема своєчасного діагностування та вибору правильного напрямку 
лікування є актуальною. Для вирішення цієї задачі створюють і досліджують нові 
інформаційні технології діагностики захворювань МЗ3З (1, в тому числі, З 
використанням засобів штучного інтелекту. Застосування інформаційних технологій 
дає змогу організувати скринінг великої кількості пацієнтів та виявити ознаки 
захворювання М3 на ранніх стадіях. 


Аналіз останніх досліджень і публікацій 


Сучасні системи діагностики раку МЗ на основі термографії обробляють 
кількісні характеристики  термограм |2|, а подальший аналіз візуальних 
характеристик теплового зображення виконує медичний персонал. Кількісний аналіз 
термограм, як правило, включає розрахунки максимальної температури М3, 
градієнта температури, різниці температур симетричних ділянок |3|, показника 
температурного відгуку з використанням біотеплового рівняння Пенесса |41. 

У рамках розвитку візуального аналізу були запропоновані підходи до 
реалізації 4) тепловізійної системи для інтерактивного медичного використання |). 
Крім того, автор |6| реалізує аналіз гістологічних і цитологічних досліджень МЗ на 
основі формалізації якісних знань експертів і нечіткого логічного виводу. Для 
класифікації термограм (норма, патологія) в комп'ютерній автоматизованій системі 
діагностики використовують дискретне вейвлет-перетворення та розрахунок 
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статистичних показників на основі просторової матриці залежності сірого рівня 
(стау-Іеуеї! зрайа! дерепдаепсе паайтіх) та матриці протяжності |7). 

Слід відзначити, що загальним недоліком розглянутих систем діагностики є те, 
що їх використання потребує, значною мірою, участі експертів. Це несе в собі долю 
суб'єктивізму та збільшує час скринінгу кожного пацієнта. 

Мета дослідження - розробка інформаційної технології для організації 
масового скринінгу пацієнтів та своєчасного діагностування онкологічних 
захворювань М3 на основі аналізу термограм М3. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі задачі: 

-- дослідження апаратного забезпечення системи формування термограм; 

- створення структури програмного забезпечення інформаційної технології 
діагностики захворювань М3; 

- розробка математичних моделей та алгоритмів програмних модулів даної 
технології; 

- оцінка адекватності моделей інформаційної технології. 


Виклад основного матеріалу 


У процесі дослідження розроблено структуру інформаційної технології 
діагностики онкологічних захворювань М3 на засадах нечіткої логіки, яка включає 
апаратне та програмне забезпечення. 

Апаратне забезпечення інформаційної технології представлене термографом 
контактним цифровим (ТКЦ), у якому є наступні компоненти: сканер, пасивний 
термостат, блок гальванічної розв'язки, апаратний інтерфейс, комп'ютер, 
принтер (21, що зображені на рис.!. 


| Сканер | 


Термостат 


Комп'ютер 


Рис. 1. Апаратне забезпечення інформаційної технології 


Апаратний інтерфейс 


Відомо, що в термографі сканер представляє собою матрицю інтелектуальних 
датчиків-термометрів, що дозволяє вимірювати коливання температури з роздільною 
здатністю 0,06 "С, може розпізнавати, виконувати десятки команд та керується 
комп'ютером. 

Температурні показання виводяться у відповідній послідовності в числовому 
вигляді, тому на датчики-термометри не впливають електромагнітні перепади. Ці 
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датчики дають карту розподілу температури ділянки тіла (термограму), яку потрібно 
дослідити. 
Для зберігання і калібрування сканера служить пасивний термостат, при 
розміщенні в якому забезпечуються однакові температурні умови для датчиків. 
Отримана термограма аналізується програмним забезпеченням інформаційної 
технології діагностики онкологічних захворювань МЗ жінок на засадах нечіткої 
логіки, структура якого представлена на рис. 2. 


- Передача пана 
Підсистема | зображення Модуль Модуль обробки 


формування фільтрації анкетних даних 
гермограм гермограми пацієнта 


Вілфільтрованс 
іюбраження 


Стан пацієнта 


Температурні Набір 
показники характеристик 
Модуль , Модуль постановки 
ой над гіпертермії ; 
Набір сегментації попереднього 


Тодуль СТЯТИСТИЧНИХ термограми діагнозу 
показників 


розрахунку 
статистичних 

показників Набір статистичних 
показників 


Рис. 2. Структура програмного забезпечення інформаційної технології 


Як видно на рис.2, інформаційна технологія діагностики захворювань М3З 
містить програмний модуль обробки анкетних даних пацієнта, підсистему 
формування термограм; модулі фільтрації термограми, розрахунку статистичних 
показників, сегментації термограми та постановки попереднього діагнозу. 

Під час роботи модуля обробки анкетних даних пацієнта користувач 
ідентифікує людину, яка проходить обстеження, та заносить відомості про стан її 
здоров'я, а саме - температуру тіла, відомості про шкіру та сосок М3, форму 
новоутворення при пальпації, больові відчуття, виділення з сосків М3 та ін. 

Після занесення анкетних даних проводиться термографічне обстеження з 
використанням підсистеми формування термограми, апаратне забезпечення якої 
дозволяє зняти набір температурних показників із МЗ пацієнта. Програмне 
забезпечення підсистеми під час обробки масиву температурних даних формує 
термограму (зображення). 

Далі в модуль фільтрації термограми надходить зображення з підсистеми 
формування термограм. Дане зображення обробляється кількома фільтрами для 
покращення якості та візуального сприйняття термограми (медіанна, гомоморфна 
фільтрація та ін. |9|). Медіанна фільтрація з маскою |3х3| застосовується кілька 
разів. Потім двічі проводиться обробка отриманого зображення, використовуючи 
гомоморфну фільтрацію з певною згорткою. 

До модулю розрахунку статистичних показників надходить масив значень 
температури з підсистеми формування термограм. У даному програмному модулі 
реалізоване обчислення параметрів: середнього, мінімального та максимального 
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значення температури кожної М3, різниці між середніми температурами лівої та 
правої М3, граничної різниці температур симетричних позицій; максимальної 
локальної асиметрії температури та максимального локального перевищення 
температури над середньою температурою правої та лівої М3. 

Розрахунок різниці між середніми температурами лівої та правої МЗ 
здійснюється за формулою: 


заї - || Урі) /п|-| УТІО) /т|, її 


і«1п )-іт 


де 5аї - різниця між середніми температурами лівої та правої М3; Тр(і) - 
температура І-го показника правої М3; ТІ()) - температура /-го показника лівої М3; 
і, ) - конкретний показник температури відповідної М3З; п, т -- кількість 
температурних показників кожної М3З відповідно. 

Гранична різниця температур симетричних позицій розраховується за 
формулою: 


55рОТ) «з (Гр) - ТІК) 


(2) 


де У5р(Ї) - масив з граничною різницею температур симетричних позицій; 
Тр(Ї) - температурний показник правої МЗ /-ої позиції; ТІ/(І) - температурний 
показник лівої М3 /-ої позиції; / - кількість симетричних позицій. 

Максимальне локальне перевищення температури над середньою 
температурою правої та лівої М3З розраховується наступним чином: 


Ір - тах тах(Гау - Тамі) (г), (3) 
із у-1,2 


де Ір - максимальне локальне перевищення; Тау - середня температура М3; 
Тау!, (ї) - середня температура і -ої локальної області М3; ) - номер М3 (І - ліва М3, 


2 -- права). 

До модулю сегментації термограми надходить відфільтроване зображення та 
набір статистичних показників з відповідних програмних модулів. Цей модуль 
вперше реалізує комбінацію кількісного аналізу термограми, фільтрації та 
сегментації термограми. Сегментація представлена алгоритмом К-середніх, що 
дозволяє отримати інформативні сегменти на термограмі, розрахувати їх площу, 
виділити межі зон патологічних процесів, різких та очагових змін температури. 

Модуль постановки попереднього діагнозу представляє собою нечітку модель, 
котра отримує вхідні дані про стан пацієнта на момент обстеження з програмного 
модуля обробки анкетних даних, набір статистичних показників з модуля 
розрахунку статистичних показників та колір, кількість і площу сегментів з модуля 
сегментації, та на основі нечіткого логічного виводу (може висновку) формує оцінки 
варіантів попереднього діагнозу пацієнта. 

Нечітка модель представляє собою функціональну залежність виду: 


рІХефбараннки РТ, (4) 
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де Х - вектор вхідних лінгвістичних змінних, які містять діагностичні ознаки 
захворювань М3; Її - вихідна змінна, значення якої відповідає певному 
захворюванню М3. 


Далі у спрощеному вигляді наведені лінгвістичні змінні вектору Х : х/ - біль в 
М3З, х2 - температура тіла пацієнта, хз - зміни шкіри М3, ха - виділення з сосків М3, 
хз - форма новоутворення, Хв - середня різниця температур М3, х7 - різниця 
температур симетричних позицій, хз - максимальне локальне перевищення 
температури правої М3, хо - максимальне локальне перевищення температури лівої 
М3, хо - максимальна локальна асиметрія, х// - площа гіпертермії, Х/2 - колір 
гіпертермії. 

У свою чергу, вихідна лінгвістична змінна у - попередній діагноз. 

На основі формалізованих лінгвістичних змінних і знань експертів сформована 
нечітка база знань у вигляді системи нечітких продукцій. 

Нечіткий логічний вивід здійснюється на базі цих правил і містить розрахунок 
значень функцій належності термів, обчислення на основі нечіткої логічної 
кон'юнкції значень антецедентів правил, розрахунок значень функцій належності 
термів вихідної змінної. 

У нечіткій моделі використано метод логічної кон'юнкції за мінімальним значенням 
в умовах нечітких правил та метод логічної диз'юнкції за максимальним значенням. 

Результатом роботи нечіткої моделі є множина термів, яка містить набір 
варіантів попереднього діагнозу, та розрахованих значень їх функцій належності. 
Нечіткий логічний вивід даної моделі реалізовано за алгоритмом Сугено, з 
використанням нечіткої логічної кон'юнкції та диз'юнкції, в процесі дефазифікації 
застосовується метод зваженого середнього. Як вихідний попередній діагноз 
обирається терм з максимальним значенням функції належності, який може мати 
такі чисельні оцінки: у - (0 - Нормотермограма; 0.1 - Вузлова форма раку; 0.2 - 
Дифузна форма раку; 0.4 - Кіста; 0.5 - Мастопатія; 0.6 - рак Паджета; 0.7 - 
Мастиподібна форма раку; 0.9 - Мастит|. Ці оцінки слід використати під час 
перевірки адекватності нечіткої моделі інформаційної технології діагностики. 

Для набору даних: (1.5; 36.3; 0.08; 2.5; 1.7; 1.2; 2.65; 1.9; 1.9; 3.7; 19; 3.6, з 
відповідними вхідними лінгвістичними змінними: х/ с 1,5; х2 ж 36,3 "С; хз я 0,08; ха я 
2,5; Х5 ж 17; хсо ш 1,427"С; х» - 2,65"С; хз « 1,9"С; хо «- 19"С; хо з 3,7"С; 
хіт - 19 пікселів; х/22- 3,6 був триманий результат: у - 0.1 - Вузлова форма раку, який 
представлений на рис.3. 

Узагальнений алгоритм функціонування інформаційної технології діагностики 
онкологічних захворювань М3З жінок на засадах нечіткої логіки представлений на рис. 4. 

Як видно на рис. 4, спочатку заносяться та обробляються відомості про стан 
здоров'я (анкетні дані) пацієнта. Потім слід проаналізувати числові дані з 
інтелектуальних датчиків сканера термографа та сформувати масив температурних 
показників. Далі створюється теплове зображення (термограма) на основі 
відповідності температурних показників пікселям певного кольору. 

На основі отриманого масиву температур необхідно обчислити статистичні 
показники, що потрібні для подальшого аналізу. 

Виконується гомоморфна та медіанна фільтрація створеного зображення. 
Сегментацію  термограми необхідно провести на основі  відфільтрованого 
зображення, що дозволяє реалізувати обробку розрахованих статистичних 
показників і термограми після сегментації як комбінацію кількісного аналізу, 
фільтрації та кластеризації термограми. 
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Рис.3. Приклад формування попереднього діагнозу на основі нечіткого 
логічного виводу 
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Далі розраховуються характеристики області гіпертермії, а саме - колір, 
кількість сегментів та площа гіпертермії. Потім формуються значення вхідних 
змінних нечіткої моделі постановки попереднього діагнозу та відбувається нечіткий 
логічний вивід, результатом якого є множина варіантів попереднього діагнозу 1 
значення їх функцій належності. Серед отриманих варіантів діагнозу обирається той, 
функція належності якого має максимальне значення. 

Для перевірки адекватності моделей інформаційної технології діагностики 
онкологічних захворювань М3 на засадах нечіткої логіки здійснювалося порівняння 
результатів роботи даної інформаційної технології з висновками експерта. 

Для оцінки адекватності моделі використано критерій: 


а 2 
саУ0ї те)", 0) 
І 
Іс 
де у; - значення вихідного результату інформаційної технології діагностики 
для термограми; те; - значення висновку медичного експерта для термограми; І - 


кількість термограм, що обираються для аналізу. 

У результаті дослідження 50 термограм було отримане значення критерію 
0,000013, яке свідчить про адекватність моделі інформаційної технології 
діагностики. 
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Рис. 4. Узагальнений алгоритм функціонування інформаційної технології 
діагностики 


Висновки 


У даному дослідженні розроблено структуру інформаційної технології 
діагностики онкологічних захворювань М3З жінок на засадах нечіткої логіки, яка 
включає апаратне | та програмне забезпечення. Сформовано алгоритми 
функціонування / програмних модулів даної інформаційної технології при 
встановленні попереднього діагнозу. Отримані дані з оцінки адекватності моделі 
інформаційної технології діагностики свідчать про те, що вона може бути 
використана для автоматизації процесу масового скринінгу пацієнтів на основі 
аналізу термограм з метою своєчасного виявлення ознак захворювань М3 та 
покращення результатів лікування. 
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КЕ5ОМЕ 
А.Хи. Тібоуа 
Паїогтабоп гесппоїоєу діаєпозіїс Бгеазі сапсег оп Ше Ба5із ої Ги22у Іоріс 

Сштепйу, бгеазі сапсег (ВС) 15 опе ої Ше пло5і Фапеегоця Фі5еа5ез (0 плопайсу їп ОКтаїпе 
апа їп Фе муогій, 50 Фе ргобіет ої йтеїЇу Фіадпогзія апа ігеайтепі ої спообіпе, Ше гіярі ФїгесПоп 15 
йтрогіапі. ТБіз ргобіега 15 50Їуед бу деуеіоріпє, апа 5(идушє пему іпоппайоп (есрпоїобіе5 
Фіпаєпозе Фі5еазез Бгеазі. 

Іл Фіз 5каду, Фе обіесі 15 опале, ої Фе 5ігисциге ої іпіогтайоп (есплоїору фіаєпобія ої 
ВС оп їи/2у Іобіс. Пп огаег (0 іпргоуе ейпсіепсу ої атаєпобіз апа ассеіегайоп ої 5сгеепіте Іагре 
пипбег5 ої райепі5 аге демеіорпаепі геїеуапі 50Ймуаге пподціеє ої іпіоппацйоп іесппоїору 
Фаєпозі8 ої ВС апа 15 іпіегасйоп. Модегп іпіоглайоп іесплоїобіея ааєпокбія ої ВС Базед оп 
Фегтортарпу аге ууогкіпе, уліб диапікайуе срагасіегізйся ої Шрептаї пта?е, Ше апаЇубіз ої мізцаї 
спагасіегі5йіся ої Шегта! ітаєе 15 іпуоімед їп пледісаї рег5оппеі. 

Тре 5ігисішге ої іпіоглайоп (есппоїоєу ої ааєпобіз ої ВК Базед оп Ги/7у ЇОобіс умаб 
рге5епіеа, аїєогіфт 50Йммаге плодцієез шпіегасйоп іпіоглайоп (есплоїоєу умаз Їогтед апа 15 гоіе 
їп апаіугіпе, Ше спагасіегі5йся ої Шегтаї шпаєе. І Ше плодціе саїсціайтя, з(айяйса! іпаїсаїогя 
йтріетепісда саїсиіайоп рагагпекег3: плахітит іегпрегациге 4іНегепсе Бебмеєп 5упатейтса! 
розійопя; пзахитит а5упатеїгу ІЇоса! іетпрегациге апа плахитита (еппрегацигез ехсееадїпе, Їосаї 
ауегаєе іетрегашге оуег Фе Їей апа пієпі ої Фе Бгеазі е! аї. 

Тре плодціе 5ейпеє Ше ргештіпагу Фіаєпобія 15 а їшггу плоаеі, їп у/рісп Чака абоші Фе 
рацепія сопаїйоп аї Фе йте ої 5игуеу 15 гесеїміпе, гот 50Ймаге плодціе ргосез5іпе, ої рег5опаї 
дака, а 5еї ої зкабіисаї іпаїсакого -- плодціе саїсціайтє 5кайянса! іпаїсакого апа питрег, агеа ої 
зертепіз -- плодиіе зебтепіацоп, айег ргейштіпагу йаєпобіз ої райепі ууа5 рис Ба5ей оп Ги/гу 
Іоріс. ТРе гезиіс ої із плоде! 15 а 5еї ої (ептя, уПпісП іпсіиде8 а 5ес ої орбоп5 Їог Фе ргейтіпагу 
Фаєпозіз апа саїсиіаюед уаїез ої плегабег5рір Глпспопея. 

Тре гезиія ої еуашшацоп ої Фе адедиасу ої іпіогтайоп іесплоїобу іпдїсаїе Шаг ї( 
сап Бе ц5ед Їог аціотайпє Ше ргосе55 ої пла85 5сгеепіпє ої Ше рориіайоп Базед оп 
апаЇузі5 ої Шегтаї! птаєє Їог йтеЇу Фекесйоп ої дї5еа5е5 апа іпсгеа5е Ше ейсіепсу ої 
Фаєпозі5 ВС апа ітргоуіпе (геайтепі. 
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